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Conclusiones

La prueba rapida Standard Q COVID-19 Ag es facil de utilizar y no requiere de equipo
automatizado. Con base a los resultados obtenidos consideramos que la prueba rapida
Standard Q COVID-19 Ag muestra un nivel de concordancia muy bueno respecto al
estandar de oro RT-PCR para el diagnéstico de SARS-CoV-2. Por lo cual, recomendamos

ampliamente el uso de la prueba rapida como alternativa diagndstica de SARS-CoV-2.

Sin otro particular por el momento, extiendo la presente para los efectos que al interesado

convengan.
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